Modul de instruire/Webinar: Controlul calităţii apei pentru consum uman (potabile) şi a apelor uzate deversate

Data: 13 – 15 iulie 2021 (marţi, miercuri, joi)

Ora: 9:00 – 12:30

	Ora
	Tematica
	Numele

formatorului
	Email si telefon al formatorului

	Marţi 13 iulie 2021

	09:00-12:30
	Sesiunea 1. Acreditarea laboratoarelor
1.1. Centrul Național de Acreditare din RM (MOLDAC) – recunoaştere europeană şi internaţională.

1.2.  Standardul de referinta pentru acreditarea laboratoarelor de incercari SM EN ISO/IEC 17025:2018 – prezentare generala

1.3.  Documente normative pentru efectuarea incercarilor si esantionarilor in domeniul apelor potabile si uzate (GOST, EN, ISO)

1.4.  Reguli pentru acreditare
	Boboc Larisa
Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
	larisa.boboc@moldac.gov.md 
+373 22 202 602

	Miercuri 14 iulie 2021

	09:00-12:30
	Sesiunea 2. Controlul calității apei destinate consumului uman

2.1. Prevederile Hotărârii de Guvern № 934  din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea unui sistem informațional automatizat“ Registrul de stat al apelor minerale naturale îmbuteliate, apă și băuturi nealcoolice de consum”.

2.2. Prevederile Legii Nr. 182 din 19-12-2019 privind calitatea apei potabile;

2.3. Prevederile proiectului Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile;

2.4. Fișa de control a calității apei (Formularul de comandă) supuse controlului apei pentru consum uman conform standardelor de igienă;

2.5. Obținerea autorizațiilor sanitare pentru sursele de alimentare cu apă a populației.
Sesiunea 3. Laboratorul de monitorizare a apei pentru consum uman
3.1. Incertitudinea și problemele folosirii parametrilor indicați în cerințele PMA (organoleptic, carbon organic total, numărul de colonii etc, acceptabili pentru consumători).

3.2. Siguranța metrologică. Indicatori ISO privind metodele și standardele de efectuare a analizelor de testare chimice și bacteriologice actualizate în RM. 

3.3. Probleme la efectuarea următorilor parametri: Bor, cupru, plumb, pesticide (dacă se efectuează acești parametri în laboratoarele de pe teritoriul Republicii Moldova, având în vedere cerințele de control sanitar). 

3.4. Conținutul sporit în fântâni arteziene de amoniac natural și sulfați, fluor, compuși de azot fier etc.
	Şalaru Ion
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică


	ishalaru@yahoo.com 

069233323

	Joi 15 iulie 2021

	09:00-12:30
	Sesiunea 4. Controlul calității apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare și în corpuri de apă

4.1. Prevederile HG Nr. 950 din 25-11-2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale;
4.2. Prevederile HG Nr. 802 din 09-10-2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă;
4.3. Preveederile pct. 3.2.45 – 3.2.53 din Regulamentul privind exploatarea tehnică a  sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua), aprobat prin Ordinul MADRM/MEI nr.159/331 din 02 iulie 2018;
Sesiunea 5. Laboratorul de monitorizare a apelor uzate

5.1. Cerințele metrologice.

5.2. Standardizarea metodelor de efectuare a analizelor la nivel național și internațional.

5.3. Alegerea metodelor și  aparatajului de control pentru efectuarea  analizelor.

5.4. Frecvența de eșantionare (limite), stabilită în conformitate cu standardele de control de stat, controlul înregistrarea și fiabilitatea datelor obținute în rezultatul efectuării  analizelor.  

Sesiunea 6. Aplicarea sancțiunilor 

6.1. Sistemul de sancțiuni pentru conectările neautorizate la sistemul de canalizare.
	Rusnac Arcadie
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
	rusnac_arcadie@yahoo.com 

069107307
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